


REGIE INTERMUNICIPALE DE L'EAU DE
LA VALLEE DU RICHELIEU

SEANCE DU CONSEIL

SEANCE ORDINAIRE DU 20 NOVEMBRE 2018

POINT 1. OUVERTURE DE LA SEANCE

Monsieur le vice-président, ayant constaté a 19 heures 30 minutes que le quorum était
atteint, ouvre la séance.

POINT 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSE PAR
APPUYE PAR

ET RESOLU QUE lordre du jour soit et est adopté, tel que déposé par le
secrétaire-trésorier.

POINT 3. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU 18
SEPTEMBRE 2018

IL EST ?ROPOSE PAR
APPUYE PAR

ET RESOLU QUE le procés-verbal de la séance ordinaire du 18 septembre 2018 soit et est
adopté, tel que rédigé par le secrétaire-trésorier.





















REGIE INTERMUNICIPALE DE L'EAU DE
LA VALLEE DU RICHELIEU

SEANCE DU CONSEIL

SEANCE ORDINAIRE DU 20 NOVEMBRE 2018

POINT 4.

18-039

18-040

18-041

18-042

18-043

18-044

18-045

18-046

18-047

18-048

18-049

17-09-18

27-09-18

09-10-18

09-10-18

09-10-18

11-10-18

18-10-18

20-10-18

20-10-18

22-10-18

22-10-18

CORRESPONDANCE

Lettre de la vice-présidence a I'équité salariale, CNESST, nous
informant que nous avons l'obligation d’évaluer le maintien de I'équité
salariale le 26 novembre 2018 et d’en afficher les résultats.

Courriel de I’équipe du Programme pour une protection accrue des
sources d’eau potable (PPASEP), MINISTERE DU DEVELOPPEMENT
DURABLE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES (MDDELCC), nous annongant que notre
demande d’aide financiére pour le PPASEP remplit les critéres
d’admissibilité.

Lettre de MADAME MARIE-JOSEE BEDARD, directrice des Services
juridiques et greffiere adjointe, MUNICIPALITE DE McMASTERVILLE,
nous transmettant la résolution numéro 2018-326 approuvant les
prévisions budgétaires et la quote-part 2019.

Lettre de MADAME MONIQUE CHARBONNEAU, courtier en assurance de
dommages, CHAPDELAINE ASSURANCES ET SERVICES FINANCIERS
INC., nous demandant de vérifier certains éléments du contrat en
prévision du renouvellement 2019.

Lettre de MADAME ISABELLE COURNOYER, secrétaire administrative,
MUNICIPALITE DE SAINTE-MADELEINE, nous transmettant Ia
résolution numéro 2018-10-221 approuvant les prévisions budgétaires
et la quote-part 2019.

Courriel de MADAME CATHERINE CHARTRAND, directrice générale et
greffiere adjointe, MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIAS-SUR-RICHELIEU,
nous transmettant la résolution numéro 18-10-28782 (9.6) approuvant
les prévisions budgétaires et la quote-part 2019.

Courriel de MADAME CATHERIN,E CHARTRAND, directrice générale et
greffiere adjointe, MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIAS-SUR-RICHELIEU,
nous transmettant la résolution numéro 18-10-28796 (13.2) nommant
monsieur Sébastien Halde a titre de directeur du Service de sécurité de
la Municipalité.

Lettre du CENTRE DE COTISATION, CNESST, nous transmettant un
avis de recalcul du taux personnalisé 2016.

Lettre du CENTRE DE COTISATION, CNESST, nous transmettant un
avis de recalcul du taux personnalisé 2017.

Lettre de MONSIEUR DANIEL DESROCHES, directeur général, VILLE DE
MONT-SAINT-HILAIRE, nous informant que les travaux demandés
relatifs a la conduite municipale E1-I1 sont prévus.

Lettre de MONSIEUR MARC CROTEAU, sous-ministre, MINISTERE DES
AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'OCCUPATION DU TERRITOIRE, nous
transmettant des feuillets d’information portant sur les nouvelles
modalités qui concerne la divulgation d’actes répréhensibles a I’'égard
des municipalités et des organismes municipaux.



18-050

18-051

18-052

18-053

POINT 5.

29-10-18

05-11-18

08-11-18

13-11-18

Avis de cotisation, CNESST, annongant un remboursement faisant suite
au recalcul du taux personnalisé pour 2016 et 2017.

Lettre de MADAME JOSEE LELIEVRE, archiviste régionale, MRC DE LA
VALLEE-DU-RICHELIEU, nous transmettant son compte rendu des
travaux de gestion des documents pour la seconde partie du mandat
de I'année 2018 ainsi que ses recommandations pour lI'année 2019.

Lettre des EQUIPEMENTS PETROLIERS, Direction des inspections en
sécurité, REGIE DU BATIMENT DU QUEBEC, nous transmettant notre
permis d’utilisation pour notre équipement pétrolier a risque élevé.

Lettre de MADAME ANNE-MARIE PIERARD, avocate, directrice des
Services juridiques et greffiere, VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE, nous
transmettant la résolution numéro 2018-393 approuvant les prévisions
budgétaires et la quote-part 2019.

BORDEREAU DES DEBOURSES

IL EST ?ROPOSE PAR
APPUYE PAR

ET RESOLU QUE le bordereau des déboursés numéro 18-06, du chéque numéro 19832 au
chéque numéro 19866 du déboursé numéro 201800733 au déboursé numéro 201800880
pour un montant total de 431 325,09 $, soit et est adopté tel que présenté par le

secrétaire-trésorier.





















REGIE INTERMUNICIPALE DE L'EAU DE
LA VALLEE DU RICHELIEU

SEANCE DU CONSEIL

SEANCE ORDINAIRE DU 20 NOVEMBRE 2018

POINT 6. ETAT DES RESULTATS FINANCIERS AU 30 SEPTEMBRE 2018

Le conseil d’administration prend acte du rapport des états financiers, préparé par le
secrétaire-trésorier, pour la période du 1° janvier au 30 septembre 2018 ou les dépenses
sont de 4 371 669,38 $, les revenus de 5 460 995,42 $, le tout pour un surplus d’exercice de

1 089 326,05 $.


















REGIE INTERMUNICIPALE DE L'EAU DE
LA VALLEE DU RICHELIEU

SEANCE DU CONSEIL

SEANCE ORDINAIRE DU 20 NOVEMBRE 2018

POINT 7. ASSURANCE COLLECTIVE - OCTROI DE CONTRAT

IL EST PROPOSE PAR
APPUYE PAR

ET RESOLU

QUE ce conseil approuve la soumission et l'octroi du contrat a Croix Bleue, concernant
I'assurance collective, étant la plus basse soumission conforme;

QUE la date d’effet soit le 1°" janvier 2019;
QUE I'approbation de la soumission est conditionnelle a la confirmation que I'assureur Croix
Bleue remboursera tous les médicaments présentement remboursés par l'assureur actuel

(Union vie);

QUE le président et le secrétaire-trésorier soient et sont autorisés a signer tout acte ou
document donnant effet a la présente.

POINT 8. CONTROLE DE LA QUALITE DE L'EAU - OCTROI DE CONTRAT

ATTENDU QUE la Régie a procédé a un appel d’offres sur invitation auprés de trois (3)
entreprises pour effectuer le contréle de la qualité de I'eau potable;

ATTENDU QUE la soumission prévoyait une durée de contrat d’un an (2019) ou deux ans
(2019-2020);

ATTENDU QUE la seule soumission regue est conforme a notre document d’appel d’offres;

ATTENDU QUE le prix soumis est plus bas que notre estimation du co(it des travaux et de
notre contrat actuel;

ATTENDU QUE |'option deux ans est la plus avantageuse
EN CONSEQUENCE

IL EST ?ROPOSE PAR
APPUYE PAR

ET RESOLU
QUE ce conseil approuve la soumission et l'octroi du contrat a Biovet inc. concernant le
projet 2018-03 « Controle de la qualité de I'eau potable », option 2 ans, d’'une somme de

61 472,81 $ taxes incluses, étant la plus basse soumission conforme.

QUE la présidente et le secrétaire-trésorier soient et sont autorisés a signer tout acte ou
document relatif au contrat.



POINT 9. REGROUPEMENT D’ACHATS DE PRODUITS CHIMIQUES DE LA
MONTEREGIE

ATTENDU QUE les articles 29.5, 29.8 et 573 de la Loi sur les cités et villes et les
articles 14.3 et 14.7 du Code municipal permettent la création de regroupements d’achats,
incluant les municipalités et les organismes sans but lucratif, tels que les régies
intermunicipales;

ATTENDU QUE la Régie Intermunicipale de I’Eau de la Vallée du Richelieu désire participer a
des achats regroupés pour ses produits chimiques servant au traitement de I'eau;

ATTENDU QU'’une municipalité ou un organisme doit étre mandaté pour procéder
EN CONSEQUENCE

IL EST ?ROPOSé PAR
APPUYE PAR

ET RESOLU QUE la Régie Intermunicipale de I'Eau de la Vallée du Richelieu confie a la ville
de Bromont le mandat de procéder, en son nom et au nom des autres municipalités et
organismes, a un appel d’offres public regroupé et a I'adjudication des contrats concernant
I'achat de produits chimiques, servant au traitement de |'eau, en fonction des besoins
indiqués au mandat pour I'année débutant le 1 janvier 2019.

QUE le regroupement puisse opter pour un contrat ferme d’un (1) an ou de deux (2) ans;

QUE la Régie Intermunicipale de I’'Eau de la Vallée du Richelieu s’engage a respecter le
protocole d’entente s’appliquant aux présentes;

QUE la Régie Intermunicipale de I'Eau de la Vallée du Richelieu désigne, a titre de
représentant, monsieur Jacques Drouin, directeur général, afin de participer aux réunions du
regroupement d’achats et pour assurer l'approvisionnement des produits visés par les
présentes, selon la procédure habituelle de la Régie.

POINT 10. RAPPORT SUR LA VERIFICATION DES DEBITMETRES 2018

Le rapport concernant la vérification des débitmétres, dont une copie en format PDF a été
remise a chaque membre, est joint au présent point.



































































































Annexe 5

Rapport de veérification 2018
Débitmetres a la centrale
et sur le réseau

(Débit moyen supérieur a 100 m3/heure)




































C D E D@ Compteurs d'eau du Québec
3275 Chemin de |'Industrie, suite 213

St-Mathieu-de-Beloeil, Québec,

13G OM8

Technicien: D.Corbeil Chargé de projet : G.Guérin

Instruments a vérifier et témoin utilisé

Type: Magnétique Manufacturier: ABB
Diamétre: 8 po Modéle: Aquamaster
Conduite: PVC No de série: 3K620000181599
ion d'installation: Bonne Derniére vérification : N/D

Conditions d'installation

Régie de RIEVR, vérification de précision débitmétres usine, document no. 150918-100



C D E D@ Compteurs d'eau du Québec
3275 Chemin de |'Industrie, suite 213
= = St-Mathieu-de-Beloeil, Québec,
J3G OM8

4.8 Débitmeétre Chambre Joffre Régie RIEVR, Otterburn Park
Chambre rue Joffre

L'instrument vérifié a été confirmé ; Conforme

Contexte: SQEEP Date del'intervention : 6 septembre 2018
Emplacement: Exportation Prochaine vérification: 6 septembre 2019
Technicien: D.Corbeil Chargé de projet : G.Guérin

Instruments a vérifier et témoin utilisé

Type: Magnétique Manufacturier: ABB
Diameétre: 4 po Modéle: Aquamaster
Conduite: PVC No de série: 3K620000077688
dition d'installation: Bonne Derniére vérification : N/D

Conditions d'installation

Flow -
Amont théorique: 50 cm Aval théorique: 20 cm
Amont réel sur place: >50 cm Aval réel sur place: >20cm

Instrument de référence

Réf. Type:  Ultrasonic Type: T.de Transit
Diamétre: 114 mm Matériel: PVC
Epaisseur: 6 mm Montage des capteurs: \'J
% signal: 90%

Conditions d'installation

Flow -
Amont théorique: 150 cm Aval théorique: 50 cm
Amont réel sur place: 36 bm Aval réel sur place: 50 cm

Résultats des essais
Débit Témoin =V1 Débitmeétre a vérifier =V2

Débit minimum Débit: 21.18 M3/h Départ: 02h00 Fin: 04h00 Durée (min): 120
Index départ V2: 1554171.33 Index arrétV2:| 1554213.7 | Volume total V2: 42 .37 Erreur %
Index départ V1: 19790 Index arrét V1: 19831.6 Volume total V1: 41.6 1.85%
Débit moyen Débit: 42.92 M3/h Départ: 09h00 Fin: 11h00 Durée (min): 120
Index départ V2: 1554386.76 Index arrétV2:| 1554472.59 | Volume total V2: 85.83 Erreur %
Index départ V1: 19960.4 Index arrét V1: 20042.8 Volume total V1: 824 4.16%
Débit maximum Débit: 54.48 M3/h Départ: 18h30 Fin: 20h30 Durée (min): 120
Index départ V2: 1553899.77 Index arrétV2:| 1554008.74 | Volume total V2: 108.97 Erreur %
Index départ V1: 19576.3 Index arrét V1: 19680.7 Volume total V1: 104.4 4.38%
Erreur Moyenne : 3.46%

Régie de RIEVR, vérification de précision débitmétres usine, document no. 150918-100



Compteurs d'eau du Québec
3275 Chemin de |'Industrie, suite 213
St-Mathieu-de-Beloeil, Québec,

J3G OM8

CDED®
4.9 Débitmeétre Chambre Ozias-Leduc

L'instrument vérifié a été confirmé :

Régie RIEVR, Otterburn Park
Chambre rue Ozias-Leduc

Conforme

Contexte: SQEEP Date de l'intervention : 11 septembre 2018
Emplacement: Exportation Prochaine vérification: 11 septembre 2019
Technicien: D.Corbeil Chargé de projet : G.Guérin
nstruments a vérifier et témoin utilisé
Type: Magnétique Manufacturier: ABB
Diameétre: 8 po Modéle: Aquamaster
Conduite: PVC No de série: N/D
ition d'installation: Bonne Derniére vérification : N/D
Conditions d'installation
Flow -
Amont théorique: 100 cm Aval théorique : 40 cm
Amont réel sur place: 100 cm Aval réel sur place: 40 cm

Instrument de référence

Réf. Type:  Ultrasonic Type: T.de Transit
Diameétre: 230 mm Matériel: PVC
Epaisseur: 8 mm Montage des capteurs: \")
% signal: 90%
Conditions d'installation
Flow -
Amont théorique: 300 cm Aval théorique : 100 cm
Amont réel sur place: 150 cm Aval réel sur place: 50 cm
Résultats des essais
Débit Témoin =V1 Débitmeétre a vérifier =V2
Débit minimum Débit: 174.6 M3/h Départ: 23h30 Fin: 01h30 Durée (min): 120
Index départ V2: 1337378.48 Index arrétV2:| 1337727.58 |Volume total V2: 349.1 Erreur %
Index départ V1: 27851.9 Index arrét V1: 28187.8 Volume total V1: 335.9 3.93%
Débit moyen Débit: 230.8 M3/h Départ: 20h30 Fin: 22h30 Durée (min): 120
Index départ V2: 1336728.37 Index arrétV2:| 1337190.07 [Volume total V2: 461.7 Erreur %
Index départ V1: 27244.6 Index arrét V1: 27689.6 Volume total V1: 445 3.75%
Débit maximum Débit: 262.8 M3/h Départ: 02h00 Fin: 04h00 Durée (min): 120
Index départ V2: 1337827.14 Index arrétV2:| 1338352.73 |[Volume total V2: 525.59 Erreur %
Index départ V1: 282724 Index arrét V1: 28797.3 Volume total V1: 524.9 0.13%
Erreur Moyenne : 2.60%

Régie de RIEVR, vérification de précision débitmétres usine, document no. 150918-100




Compteurs d'eau du Québec
3275 Chemin de |'Industrie, suite 213
St-Mathieu-de-Beloeil, Québec,

J3G OM8

CDED@

4,10 Débitmeétre Chambre St-Basile, No 1 Régie RIEVR, Otterburn Park

Chambre rue Richelieu, St-Basile

L'instrument vérifié a été confirmé : Non-Conforme

Contexte: SQEEP Date de l'intervention : 10 septembre 2018
Emplacement: Exportation Prochaine vérification: 10 septembre 2019
Technicien: D.Corbeil Chargé de projet : G.Guérin
Instruments a vérifier et témoin utilisé
- , Type: Magnétique Manufacturier: ABB
- Diameétre: 8 po Modéle: Aquamaster
Conduite: Inox No de série: 3K620000090374
ition d'installation: Mauvaise Derniére vérification : N/D
Conditions d'installation
Flow -
Amont théorique: 100 cm Aval théorique : 40 cm
ont réel sur place: 100 cm Aval réel sur place: 40 cm

Instrument de référence

Réf. Type:  Ultrasonic Type: T.de Transit
Diameétre: 220 mm Matériel: Inox
Epaisseur: 3 mm Montage des capteurs: \")
% signal: 90%
Conditions d'installation
Flow -
Amont théorique: 300 cm Aval théorique : 100 cm
ont réel sur place: 150 cm Aval réel sur place: 50 cm
Résultats des essais
Débit Témoin =V1 Débitmeétre a vérifier =V2
Débit minimum Débit: 71.66 M3/h Départ: 02h00 Fin: 04h00 Durée (min): 120
Index départ V2: 551185.611 Index arrét V2:| 551328.939 |Volume total V2: 143.328 Erreur %
Index départ V1: 1917.9 Index arrét Vi: 2097.74 Volume total V1: 179.84 -2030%
Débit moyen Débit: 151.7 M3/h Départ: 14h00 Fin:16h00 Durée (min): 120
Index départ V2: 549339.118 Index arrét V2:| 549642.592 |Volume total V2: 303.474 Erreur %
Index départ V1: 66.109 Index arrét Vi: 366.002 Volume total V1: 299.893 1.19%
Débit maximum Débit: 217.7 M3/h Départ: 18h00 Fin: 20h00 Durée (min): 120
Index départ V2: 549987.954 Index arrét V2: 550423.427| Volume total V2: 435.473 Erreur %
Index départ Vi1: 716.343 Index arrét Vi: 1166.91| Volume total V1: 450.567 -3.35%
Erreur Moyenne : -7.49%

Régie de RIEVR, vérification de précision débitmétres usine, document no. 150918-100




Compteurs d'eau du Québec
3275 Chemin de |'Industrie, suite 213
St-Mathieu-de-Beloeil, Québec,

J3G OM8

CDED@

4,11 Débitmeétre Chambre St-Basile, No 2

Régie RIEVR, Otterburn Park

Chambre rue Richelieu, St-Basile

L'instrument vérifié a été confirmé :

Conforme

Contexte: SQEEP Date de l'intervention : 10 septembre 2018
Emplacement: Exportation Prochaine vérification: 10 septembre 2019
Technicien: D.Corbeil Chargé de projet : G.Guérin
Instruments a vérifier et témoin utilisé
Type: Magnétique Manufacturier: ABB
Diameétre: 8 po Modéle: Aquamaster
Conduite: Inox No de série:3K620000181600
ion d'installation: Bonne Derniére vérification : N/D
Conditions d'installation
Flow -
Amont théorique: 100 cm Aval théorique : 40 cm
Amont réel sur place: 100 cm Aval réel sur place: 40 cm
Instrument de référence
Réf. Type:  Ultrasonic Type: T.de Transit
Diameétre: 220 mm Matériel: Inox
Epaisseur: 3 mm Montage des capteurs: \'J
% signal: 98%
Conditions d'installation
Flow -
Amont théorique: 300 cm Aval théorique : 100 cm
Imont réel sur place: 150 cm Aval réel sur place: 50 cm
Résultats des essais
Débit Témoin =V1 Débitmeétre a vérifier =V2
Débit minimum Débit: 57.86 M3/h Départ: 02h00 Fin: 04h00 Durée (min): 120
Index départ V2: 2028172.36 Index arrétV2:| 2028288.08 | Volume total V2: 115.72 Erreur %
Index départ V1: 1141.3 Index arrét V1: 1252.44 Volume total V1: 111.14 4.12%
Débit moyen Débit: 32.46 M3/h Départ: 14h00 Fin: 16h00 Durée (min): 360
Index départ V2: 2026985.61 Index arrétV2:| 2027180.36 | Volume total V2: 194.75 Erreur %
Index départ V1: 13.71 Index arrét V1: 202.74 Volume total V1: 189.03 3.03%
Débit maximum Débit: 141.8 M3/h Départ: 18h00 Fin: 20h00 Durée (min): 120
Index départ V2: 2027403.04 Index arrétV2:| 2027686.6 | Volume total V2: 283.56 Erreur %
Index départ V1: 41094 Index arrét V1: 683.74 Volume total V1: 272.8 3.94%
Erreur Moyenne : 3.70%

Régie de RIEVR, vérification de précision débitmétres usine, document no. 150918-100



CDED@

Compteurs d'eau du Québec
3275 Chemin de |'Industrie, suite 213
St-Mathieu-de-Beloeil, Québec,

13G OM8

4.12 Débitmeétre al'eau brute

Contexte:

Emplacement:

Technicien:

Régie RIEVR, Otterburn Park
Usine Otterburn Park

RDPE

Production

D.Corbeil

L'instrument vérifié a été confirmé :

Conforme

Date de l'intervention : 4 septembre 2018

Prochaine vérification: 4 septembre 2019

Chargé de projet :

Instruments a vérifier et témoin utilisé

G.Guérin

Instrument de référence

Type: Magnétique Manufacturier: Endress & Hauser
Diamétre: 18 po Modéle: 10w
) Conduite: Inox No de série:  6C05D719000
idition d'installation: Bonne Derniére vérification : 27 juillet 2017
Conditions d'installation
Flow -
Amont théorique: 225 cm Aval théorique : 90 cm
Amont réel sur place: 225 cm Aval réel sur place: 90 cm

Réf. Type:  Ultrasonic Type: T.de Transit
Diameétre: 770 mm Matériel: Inox
Epaisseur: 4 mm Montage des capteurs: \")
% signal: 78%
Conditions d'installation
Flow -
Amont théorique: 1170 cm Aval théorique : 390 cm
Amont réel sur place: 1000 cm Aval réel sur place: 390 cm
Résultats des essais
Débit Témoin =V1 Débitmeétre a vérifier =V2
Débit minimum Débit: M3/h Départ: 00h00 Fin: 00h00 Durée (min):
Index départ V2: Index arrét V2: Volume total V2: Erreur %
Index départ V1: Index arrét vVi: Volume total V1:
Débit moyen Débit: 1428 M3/h Départ: 00h00 Fin: 00h00 Durée (min): 30
Index départ V2: 3573671 Index arrét V2: 3574385 | Volume total V2: 714 Erreur %
Index départ V1: 6861.262 Index arrét V1: 7541.646| Volume total V1: 680.384 4.94%
Débit maximum Débit: 0 M3/h Départ: 00h00 Fin: 00h00 Durée (min): 120
Index départ V2: Index arrét V2: Volume total V2: Erreur %
Index départ V1: Index arrét vVi: Volume total V1:
Erreur Moyenne : 4.94%

Régie de RIEVR, vérification de précision débitmétres usine, document no. 150918-100




C D E D@ Compteurs d'eau du Québec
3275 Chemin de |'Industrie, suite 213

St-Mathieu-de-Beloeil, Québec,

13G OM8

Certificat 2018, Débitmetres de références ur

wee. Primayer

AQUA TECHNOLOGY SOLUTIONS

Test Report Of Electromagnetic Flow Meter

Internal Reference: 311154

Order Confirmationn®: 0C11-03927

Cdlibration Line: 7.

SENSOR DATA

Sensor Model PrimeFlo-T
Serial Number PFT3327
NominalDiameter 396
(Full scale 12545 dm3/s
Coefficient Ka +1.3651
— TR
CALIBRATION RESULTS
Reference Test Nominal Test Ambient Water Reference Flow | Measured Aow
Ne Meter Time Speed (DUT) | Temperature | Temperature rate rate( DUT) Deviation
units s mj/s oC °C dm3/s dm3/s %
1 M1 _L7 120 1,502 13,5 12,7 188,3819324 187,9622488 0,22
2 M1_L7 120 1,501 13,6 12,7 188,3142328 187,8434669 0,25
3 M2_L7 120 0,700 136 12,7 87,7940023 | 86,4655574 1,51
4 M2_L7 120 0,700 13,7 12,8 87,7973860 | ©6,9869751 0,92
[Qi_ ! [ ]
5.0
1.0
3.0
70
1.0
+ Y2 3 4 5 & 7 & 8 10 e
=1.0 5 v [miE]
-2.0 ’
=3.0
-4.0
-5 0

Report n®: LSTAO0156P

Approved by :

Print. Date :12/04/2018

Code :

END OF REPORT

1/1

All the calibration procedure according to internal Technical instruction n. IT30/31/32 and internal Operative instruction n. 1O 001

Régie de RIEVR, vérification de précision débitmétres usine, document no. 150918-100




C D E D@ Compteurs d'eau du Québec
3275 Chemin de |'Industrie, suite 213
= = St-Mathieu-de-Beloeil, Québec,
J3G OM8

Certificat 2018, Débitmeétres de références

T &
W Primayer

AQUA TECHNOLOGY SOLUTIONS

Test Report Of Electromagnetic Flow Meter

Internal Reference : 311205
Order Confirmation n°: 0C10-04101

Calibration Line: 3

SENSOR DATA
Sensor Model PrimeFlo-T
Serial Number PFT3445
NominalDiameter 396

(Full scale 1254,2 dm3/s
Coefficient Ka +1.3423
Coefficient Kz -2355 H"“Hm"“‘m H‘“m |“|| ““|H|H||‘
CALIBRATION RESULTS
Reference Test Nominal Test Ambient Water Reference Flow | Measured Flow
Ne Meter Time Speed (DUT) Temperature | Temperature rate rate{ DUT) Deviation
units s m/s " " dm3/s dm3/s %
1 M1_L3 120 1,499 18,2 13,6 188,3820245 188,0956988 -0,15
2 M1_L3 120 1,500 18,4 13,6 188,3715142 187,9452138 -0,22
3 M2_L3 120 0,699 18,4 13,6 87,5468543 86,8546854 -0,80
4 M2_L3 120 0,700 18,5 13,8 87,8173860 87,0135481 -0,92
E 4
[%]
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
T+ Yz 3 ¢ s & 7 8 8 10 -
=3 " w [mis]
-z.0
-3.0
-4.0
_5 o |:.

Report n°: LSTA00372H

Print. Date :04/08/2018

Code :

Approved by :
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4. CONCLUSION — RECOMMANDATIONS

Les essais realisés sur les débitmeétres de distribution et d’exportation ont permis de démontrer une erreur
de mesure inférieure a 5 %, sauf pour le débitmétre No. 1 de la chambre St-Basile.

Le débitmetre Aquamaster no de série 3K620000090374 semble défectueux puisque le débit tombe a
quelques fois a zéro alors qu’il y ait toujours de la consommation. Le débitmetre témoin a Ultra-son
installé sur cette conduite démontre le débit existant lorsque I’/Aquamaster affiche 0. Il est donc
recommandé de faire réparer ou remplacer ce débitmetre. Voir Graphiques plus bas.

Le débitmetre a I'eau brute démontre une erreur de mesure acceptable avec un écart inférieur a 10 %.

Tel que demandé par le MDDELCC et MAMOT, il est recommandé de vérifier la précision de mesure sur
une base annuelle.

Agquamaster de la chambre St-Basile

Témoin Ultra-Son
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REGIE INTERMUNICIPALE DE L'EAU DE
LA VALLEE DU RICHELIEU

SEANCE DU CONSEIL

SEANCE ORDINAIRE DU 20 NOVEMBRE 2018

POINT 11. CONSOMMATION D’'EAU POUR LES MOIS DE SEPTEMBRE et
D'OCTOBRE 2018

Les tableaux de la consommation d’eau par municipalité et des relevés de compteur pour les
mois de septembre et d’octobre 2018 sont joints au présent point.













































REGIE INTERMUNICIPALE DE L'EAU DE
LA VALLEE DU RICHELIEU

SEANCE DU CONSEIL

SEANCE ORDINAIRE DU 20 NOVEMBRE 2018

POINT 12. CALENDRIER DES SEANCES ORDINAIRES DU CONSEIL POUR
L’AN 2019

ATTENDU QUE les séances du conseil de la Régie se tiennent généralement le deuxiéme
mardi de la plupart des mois :

Les dates suivantes sont retenues pour I'an 2019 :
- 15 janvier 2019 (3¢ mardi)
- 12 mars 2019
- 14 mai 2019
- 18 juin 2019 (3° mardi)
- 10 septembre 2019
- 19 novembre 2019 (3¢ mardi)

IL EST ?ROPOSE PAR
APPUYE PAR

ET RESOLU QUE le calendrier des séances ordinaires 2019 est accepté et adopté tel que
présenté par le secrétaire-trésorier.

POINT 13. NOMINATION DES OFFICIERS
13.1 Président

ATTENDU QUE monsieur Jean-Yves Labadie a été nommé au poste de président de la Régie
Intermunicipale de I’Eau de la Vallée du Richelieu lors de la séance du 21 novembre 2017;

ATTENDU QUE la durée du mandat du président est d’un (1) an et prend fin le 31 décembre
2018;

ATTENDU QU'il y a lieu de procéder a la nomination du président pour la prochaine année
EN CONSEQUENCE

IL EST PROPOSE PAR
APPUYE PAR

ET RESOLU DE nommer a titre de président de la Régie
Intermunicipale de I'Eau de la Vallée du Richelieu, pour I'année 2019.

13.2 Premier vice-président

ATTENDU QUE monsieur Daniel Tétrault a été nommé au poste de premier vice-président
de la Régie Intermunicipale de I'Eau de la Vallée du Richelieu lors de la séance du 21
novembre 2017;

ATTENDU QUE la durée du mandat du premier vice-président est d’'un (1) an et prend fin le
31 décembre 2018;



ATTENDU QU'il y a lieu de procéder a la nomination du premier vice-président pour la
prochaine année

EN CONSEQUENCE

IL EST PROPOSE PAR
APPUYE PAR

ET RESOLU DE nommer a titre de premier vice-président de
la Régie Intermunicipale de I'Eau de la Vallée du Richelieu, pour I'année 2019.

13.3 Second vice-président

ATTENDU QUE madame Mélanie Dupré a été nommée au poste de seconde vice-présidente
de la Régie Intermunicipale de I'Eau de la Vallée du Richelieu lors de la séance du 21
novembre 2017;

ATTENDU QUE la durée du mandat de la seconde vice-présidente est d’un (1) an et prend
fin le 31 décembre 2018;

ATTENDU QU’il y a lieu de procéder a la nomination du second vice-président pour la
prochaine année

EN CONSEQUENCE

IL EST PROPOSE PAR
APPUYE PAR

ET RESOLU DE nommer a titre de second vice-président
de la Régie Intermunicipale de I’'Eau de la Vallée du Richelieu, pour I'année 2019.

POINT 14. DIVERS

POINT 15. INTERVENTIONS DE L'ASSISTANCE

POINT 16. CLOTURE DE LA SEANCE

IL EST PROPOSE PAR
APPUYE PAR

ET RESOLU QUE la séance soit et est close, tous les points & I'ordre du jour ayant été
épuisés.

Il est heures .
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